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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
за спеціальністю 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти. – Вінницький національний технічний університет, Вінниця – 2009.
Дисертацію присвячено розробці методів та засобів підвищення метрологічної надійності вимірювальних каналів із діодними перетворювачами і створенню на цій основі компонентів комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем з високими метрологічними показниками. У дисертаційній роботі розроблено метод синтезу вимірювальних алгоритмів та структур вимірювальних перетворювачів на основі функцій відносної чутливості та рівнянь інваріантності. Розроблено структурний метод параметричного зворотного зв’язку, що надає діодному перетворювачу певний рівень інваріантності щодо дестабілізуючих факторів та робить його керованим. Запропоновано аналітичну міру у вигляді співвідношення параметричних операторів, що дозволяє збільшити міжповірочні інтервали та підвищити метрологічну надійність всієї системи. Виконано схемотехнічну розробку та дослідження метрологічної надійності вимірювальних каналів із діодними сенсорами.

