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ВЫВОДЫ
1	Разработаны новая конструкция зубочелюстного протеза-обтуратора и способ его изготовления с применение оптимальных, с точки зрения фи¬зико-механических характеристик, эластичных материалов, получены па¬тенты РФ на изобретения.
2	По результатам механических исследований и совокупности реологиче¬ских характеристик временная стабильность механических характери¬стик подкладочных силиконовых материалов выше, чем у акрилового. Все силиконовые материалы ведут себя псевдоупруго при деформациях вплоть до 40%. Их релаксация при начальной деформации 20% мала, а вязкость весьма велика, скоростная чувствительность фактически отсут¬ствует, скорость ползучести всего около 0,02%/мин. При циклировании обратимость деформации образцов из акрилового материала значительно ниже, чем у образцов из силиконовых материалов, а к концу испытаний накапливается значительная остаточная деформация.
3	Топография послеоперационного дефекта верхней челюсти, геометриче¬ские размеры фиксирующей части модифицированного обтуратора че¬люстного протеза и прочностные характеристики конструкционного ма¬териал влияют на эффективность ортопедического лечения пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти при полном отсутствии зу¬бов, что установлено по результатам имитационного моделирования и мониторинга качества их жизни после лечения.
4	Результаты клинического применения усовершенствованного эластич¬ного обтуратора челюстного протеза, подтвердили высокую надежность фиксации конструкции и разобщения соустья между полостями носа, рта и верхне-челюстного синуса (сохранение целостности ортопедической конструкции в течение гарантийного срока пользования).
5	Применение усовершенствованных конструкций челюстных протезов с эластичными обтураторами на раннем послеоперационном этапе повы¬шает эффективность стоматологической ортопедической реабилитации
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пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти по показателю качества жизни (p <0,05), коррелирующему с уровнем гигиенического со-стояния протезов (|г|~0,8).
8

4

