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быстрые методы анализа находят широкое применение в различных областях, например, в медицинской диагностике, фармацевтической и пищевой промышленности, экологии и ветеринарии. Одним из наиболее распространенных быстрых методов определения целевых аналитов является латеральный проточный иммуноанализ (ЛПИА),
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использовать для ранней диагностики тяжелой бактериальной инфекции (сепсиса) и контроля за эффективностью антибиотикотерапии. 8 Глава I. Обзор литературы 1.1. Латеральный проточный иммуноанализ Современная концепция лабораторной экспресс-диагностики, основанная на понятии "point-of-care testing", то
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ЛПИА Латеральный проточный иммуноанализ

ИФА иммуноферментный анализ

РИА радиоиммуноанализ

НЧЗ наночастицы золота

Ат антитела

Аг антиген

ПЭМ просвечивающая электронная микроскопия

ЗХВК золотохлористоводородная кислота

КТ квантовые точки

ПХ пероксидаза хрена

БСА бычий сывороточный альюумин

ТМБ 3,3',5,5'-тетраметилбензидин

ФБС фосфатный буфер солевой

ФБСТ фосфатный буфер солевой, содержащий 0,05% твин-20

ПКт прокальцитонин

ХГЧ хорионический гонадотропин человека
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